Wykaz elementdw do PEL-20 i PEL-21 



Wzmaoniaoz wej^ciowy 



Oznaozeaie 


Dane teohniozne 


tJwagi 


""" 1 


2 


. y 


R1 


REZYSTOR MLT-0,25 - 2 kOm/+5$/-A-435 




R2 


*’ MLT-0,25 - 47 Om /+5%/-A-435 




R3-R4 


" MLT-0,25 - 220 Om/+5^/-A-435 




R5 


" MLT-0 , 25 . - 2,4 k0m/+5%/-4-435 




R6 


M MLT-0,25 -1,5 kOm/+55S/-A-435 




R7 


POTEN C J OMETR PD 304 2,5 kOm A 




R8-R9 


REZYSTOR MLT-0,25 - 4,7 k0m/*5?S/-A-435 




RIO 


MLT-0,25 - 510 Om /+5%/-A-435 




R11-R12 


" MLT-0,25 - 4,7 kOm/+5% /-A -4 35 




1 R13 


POTENC JOMETR PD 304 2,5 kOm A 




. R14 


REZYSTOR MLT-0,25 - 1,5 kOm /+5SS/-A-435 




R15 


" MLT-0,25 - 2,4 k0m/+5%/-A-435 ' 




R16-R17 


** MLT-0,25 - 7,5 k0m/+5%/-A-435 




R18-R19 


" MLT-0,25 - 9.1 k0m/+5%/-A-435 




j R20-R21 


” MLT-0,25 -1,2 kOm/+ 5%/-A-4 35 




R22 


" MLT-0,25 - 51 kOm/+5% /-A -435 




R23 


" MLT-0,25 - 1,8 k0m/+5%/-A -435 




R24 


” MLT-0,25 - 750 Om A 5% /-A -4 3 5 




R25 


" MLT-0,25 - 1,8 kOm /+55S/-A-435 




; R26 


" MLT-0,25 - 51 kOm /+5%/-A-435 




R27-R28 


" MLT-0,25 - 6,8 kOm /+5^/-A-435 




R29-R31 


" MLT-0,25 - 100 kOm/+5%/-A-435 




R32 , 


" Mid} -0,25 - 2 kOm /+5^/-A-435 




R33 


" MLT-0,25 - 1 kOm/+ 5%_-A-4 3 5 




| R34 


MLT-0,5 - 910 kOm/+5%/-A-435 




R35-R36 


POTENC J OMETR PA — 2.6 V/ 10 kOm A-iO,25W 20 P-J 


i 


R37 


REZYSTOR MLT-0,25 - 1 kOm /+5%/-A-435 




R38 


" MLT-0,25 - 1Q0 kOm /+5%/-A-435 




R39-R40 


MLT-0,5 - 910 kOm /i5^/-A-435 




R41 


" MLT-0,25 - 300 Om /±5^/-A-435 




R42 


" MLT-0,25 - 9,1 kOm/+5%/-A-435 




R43 


" MLT-0,25 -1,2 k0m/+5%/-A-435 




R44 


" MLT-0,25 - 510 Om /+5%/-A-435 







R45 

R46 

R47 

R48 

R49 

R50 

R51 

R52 

R53 

R54 

R55 

01 

C2-C4 

C5-C6 

C7 

G 8 

C9-C10 

Oil 

C12-C13 

C14 

C15 

016 

C17-C18 

019 

020-022 

023 

024 

025 

026 



REZYSTOR MLT-0,25 

urn - o t 25 

MET- 0,25 
MLT-0,25 
MLT-0,25 
MLT-0,25 
MLT-0,25 
MLT-0 , 25 
MLT-0,25 
MLT-0,25 
MLT-0,25 



ft 



ft 



ft 



ft 



ft 



ft 



t? 



tt 



ft 



51 Om /+5%/-A-435 
390 0® / ± 5 %/-k-n 35 
300 0m/+ 5% / -A -4 35 
51 Om /+5%/-A-435 
1,2 kOm /+5^/-A-435 

1 kOm /+5fc/-A-435 
'10 kOm /+5%/-A-435 

2 kCm /±5%/-A-435 
100 kOm /+5%/-A-4 35 
51 Om /+5%/-A-435 

2 kOm /+5%/-A-435 



KONDENSATOR KFPf -II F-1 6x1 6-r-1 0000G-/-20/+50/- 

-25-778 

ELEKTROLIT. KEM 50 ^iF/1 5V-666 

KFPf-IIF-1 6x1 6-r-1 0Q000-/~20//+5C/- 
-25-778 

ELEKTROLIT , KEM 50 ;uF/1 5V-666 

KFPf -IIF-1 6x1 6-r-1 00000-/-20/+50/- 
-25-778 

ELEKTROLIT. ETO-2 1000 juF 6V 1C% B 

KCR-lB-N47-3x8~r-20-5-25C-656 

MKSE-0, 11 4 ,7/uP +20% 250V- 

KCR-IB-N47-3x8-r-20-5-250-656 

ELEKTROLIT. KEM 50 A1I/25V-666 

" KEM 50 /UP/15V-666 

KFPf -I IF -1 6x1 6-r-1 00000-/-20/+50/- 
-25-778 

ELEKTROLIT. ETO-2 1000 jaS 6V 10% B 

KFPf-IIF-1 6x1 6-r-1 00000-/-20/+50/- 
-25-778 

MKSE-0 11 0,22 yUF +20% 250V- 

K0R-IB-E47-3x8-r-20-5-250-656 

MKSE-0 11 0,22 ^xF +20% 250V- 

KFPf-IIF-1 6x1 6-r-1 00000-/-20/+50/- 
-25-778 



ft 



ft 



»f 



tt 



tt 



tt 



tt 



ft 



ft 



If 



t» 



tt 



tt 



ft 



tt 



D1-D2 

D3-D8 



PIODA 



BZP11C4V7 

BAY55 



ft 



2 



T1-T2 


TRANZYSTOR BFP520 


T3 


ft 


2N3251 


T4-T10 


♦t 


BPP520 


Til 


ft 


2N3251 


T12 


ft 


BPP520 


T13 


ft 


2N2369 


T14 


tt 


2N918 


T15 


ft 


2N3251 


T16 


«f 


2N2369 


IC1-IC2 


UK LAD 


SCALONY SN2400N 
lub SFC 400E 


IC3 


ft 


" SN7413N 

lub SFC413E 


P1-P2 


PRZELACZNIK ills 


P3 


t» 




P4* 


ft 


t» 



TEXAS 
SESCOSEM 
TEXAS 
SESGOSEM 
nr rys.D-4 542-222 
" ' D-4542-221 

’’ D-4542-222 



Wykaz elementov; do PFL-20, PPL-21 
ZASILACZ 



Oznaczenie 



Dane techniczne 



1 



R1 


REZYSTOR 


MLT-O, 25-200 Om/+5^/-A-435 


R2 




MLT-O, 25-470 Om/+5%/-A-435 


R3-R4 


POTENCJOMETR PD-304-5C0 0m/+20%/-A 


R5 


REZYSTOR 


MLT-O, 25-2, 2 kOtn/+5%/-A-435 


R6-R9 


tt 


MLT-O, 25-1 kOm/+ 5%/-A - li 35 


R10-R11 


It 


MLT-O , 5-1 kCm/+_5%/-A-435 


R12-R13 


It 


MLT- 2-33 Om/+ 5 %/-A -435 


HI 4 


11 


MLT-O, 25-56 Cm/+5$£/-A-435 


R15 




MLT-O, 25-620 Om/+5^/-A-435 


R16 


«« 


MLT-O, 25-200 kCm/+5%/-A-435 


C1-C3 


KONDENSA TOR ELEKTROLIT. KSD 1000 y uP/50V 


C4 


ft 


EED 2 x 1000 ^A 25F 


C5-C6 


ft 


KEM 100 jiF/25V 


C7-C8 


ft 


KED 2 x 47 .UF/350V 


C9 


ft 


KFPf -I 1F-1 6x1 6- 
-r-68000-/-20/50/-25-778 


D1-D2 


X 

DIODA 


BYP680-100R 


D3-D6 


It 


BYP 660-1 OOR 


D7-D8 


II 


BYP 680-1 OOR 


D9-D10 


tt 


BYP660-500R 


Dll 


tt 


BZP20C6V2 


D12 


It 


BZP1105V1 


T1-T2 


TRANZYSTOR BUY? 54 


T5 


tt 


BSY 34 


T4 


tt 


BFP 520 


T5 


It 


BSX87 


T6 


tt 


BWP 520 


Tr 1 


TRANSFORM TOR E-62060 


B 1 


BEZPIECZNIK TOFIKOWY BTr-20/5 0,8A 



Jwagi 



wyk.wl 





2 __ 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY BTr - 20/5 1 A 

" " BTr - 20/5 1,6 A 

neonOwka MGL 110 O.S.o.W 

PRZEL^CZNIK SEGMENTOWY D-4542-217 



Wykaz elementow do PPL - 21 
Licznik DL-25-7 



Oznaczenie Dane technic zne Uv/agi 

1 2 3 

Rl-Rll REZYSTOR MLT-O, 25-47 kOm/+5?£/-A-435 



C1-C3 

IC1 

IC2-IC7 

IC8-IC14 

IC15-IC21 



KONDENSATOR KFPf-IIF-1 6x1 6-r-68000-/ 
- 20/+50/-25-778 



UK LAD SCALONY SN749ON-SI TEXAS 

" " SN7490N TEXAS 

lub SPC490E SESCOSEM 

" SN7475N TEXAS 

lub SFC475E SESCOSEM 

" SN7441AN TEXAS 

lub SFC441BE SESCOSEM 



VI -V7 JARZENIOWY WSKA^NIK CYFROWY LC53I MAX.WYS. 

49,5 nun 






Wykaz eleraentow do PFL-21 



Plyta glowna 



Ozna- 

czenie 


Dane techniczne 


1 


2 


R 1 


RSZYSTOR 


MLT-0,25 





1,2 kO m/+ 5%/ -A -4 35 


R2-R3 


ft 


Miff-0,25 


- 


12 kOm/+ 5%/.*A -435 


R4 


tf 


MLT-0 , 25 


- 


470 Ora /+5%/-A-435 


R5 


*• 


MLT-0,25 


- 


100 Om/+59?/-A-435 


R 6 


tt 


MLT-0,25 


- 


12kOm/+5%/-A-435 


R7 


It 


MLT-0, 25 


- ■ 


560 Ora/ +5%/ -A -435 


R 8 


ft 


MLT-0,25 


- 


2 kOm /+5%/-A-435 


R9-R10 


tt 


MLT-0,25 


- 


1 kOm/+5%/-A-435 


R11 


tt 


Miff-0, 25 




150 0 m/+ 5 %/ -A - 4 35 


R12-R14 


tt 


MLT-0,25 




100 Om/+ 5%/ -A -435 


R15 


tt 


MLT-0,25 


- 


2 kOra/+5%/-A-435 


R16 


tt 


MLT-0,25 




13 kOm/+5?fc/“A-435 


R17 


tt 


MLT-0,25 


- 


200 Om/+5%/-A-435 


R18 


tt 


MLT-0,25 


- 


1 kOm/+5%/-A-435 


R19 


tt 


MLT-0,25 


- 


2 kOm/+ 5 %/ -A -4 35 


R20 


tt 


MLT-0,25 


- 


1 kOm/+5%/-A-435 


R21 










R22-R23 


REZYSTOR 


MLT-0,25 


- 


470 Om/+5%/-A-435 


R24 


tt 


MLT-0,25 


- 


560 Om/+5/c/-A-435 


R25 


tt 


MLT-0,25 


- 


200 Om/+5^/ -A -435 


R26 


tt 


MLT-0,25 


- 


2 kOm/+5%/-A-435 


R27 


tt 


Miff-0,25 


- 


51 kOm/+ 5 %/ -A -435 


R28 


POTENCJOMETR PA-26W 4,7 MOm AlO,25W os , 


R29 


REZYSTOR 


Miff -0,25 


- 


2 kO m/+5% / -A -4 3 5 


R30 


tt 


Miff -0,25 


- 


6,2 kOm/+5%/-A-435 


R31 


tt 


MLT-0,25 


- 


2 kO m/± 5% /-A -4 35 


R32 


tt 


MLT-0,25 




470 Om./+5%/-A-435 


R33 




MLT-0,25 


- 


6,2 kOm/+5%/-A-435 


R 34 


tt 


MLT-0,25 


- 


12 kOm/+5^/-A-435 


R35 


tt 


Miff -0,25 




1,5 kOm/+ 5 %/-A -435 




1 




2 


R36 


| 

RSZYST.0R 


MLT-0,25 - 1 kOm/+5%/-A-435 


R37 1 


»f 


MLT-0,25 - 2 kOm/+5%/-A-435 


00 

r-o 

X 


1? 

j 


Ml/D -0,25 “5,1 kCm/+5%/-A-435 


R4C 


ft 


MLT-0,25 - 2 kOm/+5^/-A-435 


mi 


ft 


MLT-0,25 - 100 Om/+5%/“A-435 


R42 


tf 


MLT-0,25 - 150 Cm/+5%/-A-435 


R43 


ft 


MLT-0,25 - 2 kOm/+5%/-A-435 


R45 


tl 

i 


MLT-0,25 - 220 Cm/+5%/~A-435 


R46 


ft 

| 


MLT-0,25 - 100 Om/+ 5%/-A -435 


R47-R48 


i 

ft 


MLT-0,25 - 680 Om/+5%/~A-435 


R4.9-R50 


It 


MLT-0 , 25 - 6,8 kOm/+5%/-A-435 


R51 


It 


MLT-0,25 “5,1 kOm/+5%/-A-435 


R52-R53 


ft 


MLT-0,25 - 33 kOm/+5%/-A-435 


R54 


?» 


MLT-0,25 “5,1 kOm/+5%/-A-435 


R55 


It 


MLT-0,25 “ 100 Om/+5%/“A-535 


R56-R57 


tfl 


MLT-0,25 - 47 kOm/+5%/-A“435 


R58 


ft 


MLT-0,25 - 2 kOm/+5%/“A-435 


Cl 


KONDENSATOR KFPf -IIF-l6xl6-r-68000/-20/+50/- 

=•25-778 


C2 


ft 


KSO-1 250V - W 120 pF + 5% 


C3 




KSO-1 250V - W 200 pF + 5% 


C4 




KSO-1 250V - W 200 pF + 5% 


C5 


If 


KSO-1 250V - W 750 pF + 5% 


C6-C8 




KFPf -I IF-1 6x1 6-r-68000-/-20/+ 50/- 
- 25-778 


C9 


tf 


KSO-1 250V - W 750 pF+5% 


CIO 


ft 


KCR-IB-N47-3x8-r-20-5-250-656 


C11 


tf 


MKSE-011, 0,22 uF + 20 % 250V - 


C13-C14 


tt 


KCR -IB-N750-3x8-r-39-1 0-350-656 


C15 


ft 


MKSE-011 4,7 JUF + 20fc 250V- 


C16-C17 


tt 


KSO-1 250V > - W 51 pF + 5% 


Cl 8 


tt 


KCR-IB-N750-3x8-r-39-1 0-350-656 


C19 




KFPf-I IF-1 6x1 6-r~68000-/-20/+ 50/- 
- 25-778 




3 



C20-C21 KONDENSATOR KFPf-I IF-1 2x1 2-r-4700G-/-20/+50/- 

-25-778 

C22 " ELEKTROLITe - u£M 50 /UF/15V-666 

C23 ” KFPf-IIF-16x16-r-68000-/-20/+ 

+50/-25-778 



C24-C26 



KFPf-IlF-1 6x1 6-r-1 00000/ -20/+ 
+50/- 25-778 

KFP f -I IP-1 6x1 6-r-68000-/ -20/+ 
+50/-25-778 



CEWKA INDUKCYJNA E-72345 
" " E-72346 



wyk.wl 



D1-D16 DIODA BAY 55 



T1-T6 TRANZYSTOR BSXP87 
T7 *' BPP520 

T8-T9 ” BSXP87 

IC1-IC8 UKLAD SCALQNY SN7490N 

lub SPC490E 

109 " " SN7400N 

lub SFC400E 

IC10 " " SN7441AN 

lub SPC441BE 

IC11-I0 *’ " SN7472N 

12 lub SPC472E 

I Cl 3 " " SN7400N 

lub SFC400E 

I Cl 4- " " SN74H00N 

IC “ 15 lub SFC400HE 



IC11-I0 

12 

IC13 



IC14- 

IC-15 



TEXAS 

SESCOSEM 

TEXAS 

SESCOSEM 



TEXAS 

SESCOSEM 

TEXAS 

SESCOSEM 

TEXAS 

SESCOSEM 

TEXAS • 
SESCOSEM 



PRZEE4CZNIK SEGMENTOWY D-4542-21 9 
" " D-4542-21 8 

" WIELOPOZyc.IRYS 4543-15^ 

" ” IRYS 4543-154 



1 


2 


. 3 


P5 


i 

1 PRZE14CZEIK SEGMEETOWY D-4542-220 




P6 


" WIELOPOZYCs IRYS 4543-154 


dzwignia 
w kolorze 






czardym 


V1-V6 


NEOE&WKA MGL 110 o.S.o.W. 






WYSOKOSTABILEY GEEERATOR KWARCOWY 






GWM-5-1 


OMIG 




/die wyk. 1 czfstosciomierza/ 
lub GEEERATOR KWARCOWY Z KCMPBNSACJ^ 
TEMPERATURY typ GKKT/E /die wyk. 2 
cz^stosciomierza/ 


OMIG 




Gniazdo ZPiZ 



V£ RATOR MARCMIJ 
tfatOPENSAciti TBMPERKWRY 

f TYP BKKT/E 
^stosonJQny dla. tvyk.2 zamiax 




Polpczenia 

ml0zypanelom 

Schemat montciiDwy 



H-5843- ■ 





2Hmi -T15 

T2, 

T4*m T12 
ZN3251 T3,T1f . 

mm m,Tie 




Nzmacniacze Heisciowe 
typ Pfc-zf 

S che mat ideowy . 



¥ : PFL-ZO 

PFlrH 



































W50KO5TA0JIW 
SEUESATOR 
KWARCflWY' 
ryp sm- 5 -i 



%/? ZiAJZA MUKARKl 
KBlCf'MAZBZa BZAi&CSmM B4C4 B4 HE 



a e >*■ 



02?£Z)W 




HYJSCh f 
HZDRCA 

zem. 5 MHz 



W 1 SQE 

STE ROMANIA BRAMKA 



STEROWAM 

SB 




, NYJSCIE 

PAMI & czEsmiim&r 

mczom mufzm worcomch ; 

STEmmmE bramka i 

HEW ZENN. \ 



PANEL 

HZMACmCZY 
NE3SC10HYCH 
Tip PFC-21 



KASONANIE NEJSCIE A NEJSQEB WEJSCIE C 



JP r- 1 



CZESTOTL / V 0 S Cl 



SN 7490 N lub SFC45DE IC{~IC8 
SN 7400ft Lub SEC 400 £ tC9, l£ti 

SN 7441 AH Lub SFC441BE ICiO 
SN 7472 N lub SFC472E ICH-ICI2 
SN 74H00N lub SFC400HE ICU - 105 



BSXPtn '■ -Tmejs, j9 

BFP520-T7 £ 



WZORCOVE 



BAY 55 -di^dis 



Mjk. / (z zasiosomniem genemtm typ GkiM-5-jJ 
wyk.2 (z zastosomniem generaiora iyp SKKTjE) 



ZD PAN Cz ^ sio ^ clomierz ~ czasmiRrz r yp :PFL ~H 

w a r s z a via Schemat ideomt I SH- 6845-346 



cyfrowy 

Schemat ideony 




























IC1 SN749DNS4 iC8+!Cl4 SN7475NlubSFC475E IZfi+fCM SN7441AN LubSFC44m 

ICZ * IC7 SN7490N tub SFC 490E 




kropka-znctk miejsca dziesietmgo 



ZOPAN Ucznik DL‘25-7 frfiFL-B 

WARSZA WA Schemat Ideony 















Kf 




SFC 4121 E Ulb SM 74&H 
ri - BSXP8T 

a 
e 






